Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia

40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

’ OSRODEK BADAN | KONTROLI SRODOWISKA
().

tel. 32/259 70 36+9 fax 32/259 70 30  e-mail: sekretariat@obiks.pl

www.obiks.pl
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wykonuje pobieranie i badania probek
wody, $ciekow, odpadow, osadow, gleb
oraz pomiaréw hatasu, biogazu
i emisji zanieczyszczen do powietrza

RAPORT Z BADAN NR 27512/LB/2019

Zleceniodawca:

Nr zlecenia:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:
Inne dane:

Prébka pobrana przez:
Zgodnie z :

Data pobierania:

Data dostarczenia:
Stan probki:

Numer identyfikacyjny laboratorium:

Szkota Podstawowa Nr 58 z Oddziatami Integracyjnymi im. Marii
Dabrowskiej

Al. B. Krzywoustego 11

40-870 KATOWICE

Z2Z/0000093/19

Woda na ptywalni
Basen gtéwny
Woda w niecce basenowej

Laboratorium OBIKS Sp. z 0.0.

(A) PN-EN 1SO 19458:2007; (A) PN-EN ISO 5667-5:2017-10;
2019-09-02

2019-09-02

bez zastrzezen

0004621/19

Data rozpoczecia badan biologicznych: 2019-09-03
Data zakonczenia badan biologicznych: 2019-09-05
Data rozpoczecia badan fizykochemicznych: 2019-09-03
Data zakonczenia badan fizykochemicznych: 2019-09-13

Raport autoryzowat:

Raport zatwierdzit:

Kierownik Pracowni Badan Terenowych: mgr Michat Zygmunt

Starszy Specjalista w Pracowni Badan Biologicznych: mgr Patrycja Olejnik
Zastepca Kierownika Laboratorium, Kierownik Pracowni Analiz
Fizykochemicznych: mgr inz. Mirostawa Lipiriska

Zastepca Kierownika Laboratorium, Kierownik Pracowni Analiz
Fizykochemicznych: mgr inz. Mirostawa Lipifiska

Katowice, dn. 2019-09-17
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Raport z badan nr 27512/LB/2019

Parametr / Wynik Jednostka Wartos¢ dopuszczalna Ocena zgodnosci
Metoda badawcza / zakres z niepewnoscia okreslona w
obowigzujacych przepisow

prawnych *

Temperatura

P11, . .
PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-35.0) °C g ' = .

pH = !
PN-EN I1SO 10523:2012 - (2-12) Ly : £R:4 8574 2

Chlor wolny
PB/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie :
' + o
testu odczynnikowego Hach - (0.02- = : S me/! Sl €5
8.0) mg/I :

Chlor zwigzany
PB/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie
testu odczynnikowego Hach - (0.02-
8.0) mg/I

023 | $0.05 mg/| 0.3 G

Potencjat utleniajgco-redukujacy /
Potencjat redoks '

764 ' + V
PB/FCH/38/D:03.06.2016 - (-150- R4y - m 750
1000) mV*' :

Metnosé¢
A PN-EN ISO 7027-1:2016-09 - (0.2-800) <0.2 : - NTU 0.5 G
NTU

Indeks nadmanganianowy
A | (utlenialnosc) 2.0 1 0.4 mg/| 4 ZG
PN-EN ISO 8467:2001 - (0.5-800) mg/! :

Liczba Escherichia coli :
A PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017- 0 : - jtk/100 ml 0 G
04 - (1-100) jtk/100 ml

Liczba Pseudomonas aeruginosa 5
A PN-EN I1SO 16266:2009 - (1-160) 0 : - jtk/100 ml 0 2G
jtk/100 ml

Ogodlna liczba mikroorganizmoéw w

A | 36°C po 48h 0 - jtk/ml 100 2G
PN-EN ISO 6222: 2004 - (1-300) jtk/ml =

*1 _zmierzony przy uzyciu elektrody Ag/AgCl z 3,5 m KCI.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagar, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach
(Dz.U.2015,p02.2016)

*Stwierdzenie (ocena) zgodnosci: ZG-wynik zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami// NZG - wynik niezgodny z
wyspecyfikowanymi wymaganiami.

*QOcene réznicy pomiedzy wartoscig utlenialnosci w wodzie w niecce basenowej, a jej wartoscig w wodzie doprowadzanej do
ptywalni dokonano na podstawie Raportu z Badan nr 5259/LB/2019 z dnia 28.02.2019r. wydanego przez OBiKS Sp. zo.0. w
Katowicach.

Przy ocenie wynikéw zastosowano wytyczne dotyczace przedstawiania zgodnosci ze specyfikacja (ILAC-G8:03/2009)

Uwaga:

W celu dokonania wstepnej oceny jakosci wody basenowej przyjeto nastepujace zatozenia:

- jezeli wynik pomiaru (lub réznicy pomiaréw w przypadku utlenialnosci) zwiekszony o deklarowang przez Laboratorium
niepewnos¢ rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% nie przekracza granicy podanej w specyfikacji - stwierdzana jest zgodnos¢
(spetnienie wymagar zawartych w obowigzujacym rozporzadzeniu),

- jezeli wynik pomiaru (lub réznicy pomiaréw w przypadku utlenialnosci) zmniejszony o deklarowang przez Laboratorium
niepewnos¢ rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% przekracza granice podana w specyfikacji - stwierdzana jest niezgodnos¢
(niespetnienie wymagar zawartych w obowiazujacym rozporzadzeniu),

- jezeli wynik pomiaru (lub réznicy pomiaréw w przypadku utlenialnosci) zwiekszony/zmniejszony o deklarowang przez

Laboratorium niepewnos¢ rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% zachodzi na granice podana w specyfikacji - Laboratorium nie
stwierdza ani zgodnosci ani niezgodnosci.

Katowice, dn. 2019-09-17
Strona2z3




Raport z badan nr 27512/LB/2019

KONIEC RAPORTU

A - badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

NA — badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajace wynik ponizej lub powyzej akredytowanego zakresu metody)
A(P) — badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji podwykonawcy,
N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez podwykonawce,

(NR) - badanie wykonane metodg alternatywng dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowaznosci wynikéw,
* — zamieszczony komentarz do wyniku

Dla probek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace probki zostaty podane przez Klienta, wyniki badan dotyczg tylko dostarczonych prébek, niepewno$¢ wyniku (jezeli podano)
nie uwzglednia pobierania. Jezeli nie podano inaczej dla prébek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania sg identyfikowalne u Klienta.

Dla préobek pobieranych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne w siedzibie Laboratorium.

Niepewnos¢ (jezeli podano): dla badan sensorycznych podano jako przedziat sredniej geometrycznej, dla badar biologicznych podano jako przedziat niepewnosci pomiaru (wspoétczynnik
rozszerzenia k=2, prawdopodobienstwo 95%), dla pozostatych badar okreslono jako niepewnos¢ rozszerzong (wspdtczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%).

Wyniki ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody (z wyjatkiem badar biologicznych) s nieakredytowane.

Dla wynikéw ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody oraz dla badan jakosciowych niepewnosci nie podaje sie.

W przypadku badan biologicznych wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowac jako: mikroorganizmy sg obecne w liczbie mniejszej niz 4.
Daty wykonywania badar sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane sa zgodnie z Procedurg Og6lna P-8 ,Rozpatrywanie skarg”.

Raport moze by¢ powielany jedynie w catosci.

Katowice, dn. 2019-09-17
Strona3z3



OSRODEK BADAN | KONTROLI SRODOWISKA
@ “ Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia
w 40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tel. 32/259 70 36+9 fax 32/259 7030 e-mail: sekretariat@obiks.pl
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et LABORATORIUM
wykonuje pobieranie i badania probek

wody, $ciekéw, odpadéw, osadow, gleb
oraz pomiaréw hatasu, biogazu

i emisji zanieczyszczen do powietrza

BADANIA

\ —
AB 213
RAPORT Z BADAN NR 27513/LB/2019
Zleceniodawca: Szkota Podstawowa Nr 58 z Oddziatami Integracyjnymi im. Marii
Dabrowskiej
Al. B. Krzywoustego 11
40-870 KATOWICE
Nr zlecenia: Z2/0000093/19
Badany obiekt: Woda na ptywalni
Miejsce pobrania: Basen gtowny
Inne dane: Woda wprowadzana do niecki z systemu cyrkulacji
Probka pobrana przez: Laboratorium OBIKS Sp. z 0.0.
Zgodnie z: (A) PN-EN ISO 19458:2007; (A) PN-EN ISO 5667-5:2017-10;
Data pobierania: 2019-09-02
Data dostarczenia: 2019-09-02
Stan probki: bez zastrzezen
Numer identyfikacyjny laboratorium: 0004623/19

Data rozpoczecia badan biologicznych: 2019-09-03
Data zakonczenia badan biologicznych: 2019-09-05
Data rozpoczecia badan fizykochemicznych: 2019-09-02
Data zakonczenia badan fizykochemicznych: 2019-09-13

Raport autoryzowat: Kierownik Pracowni Badan Biologicznych: mgr Barbara Kostrzewska
Kierownik Pracowni Badan Terenowych: mgr Michat Zygmunt
Zastepca Kierownika Laboratorium, Kierownik Pracowni Analiz
Fizykochemicznych: mgr inz. Mirostawa Lipiriska

: ¢ Zastepca Kierownika Laboratorium, Kierownik Pracowni Analiz
Raport zatwierdzit: h . M A
Fizykochemicznych: mgr inz. Mirostawa Lipifska

Katowice, dn. 2019-09-17
Stronalz3



Raport z badan nr 27513/LB/2019

Parametr / Wynik Jednostka Wartos¢ dopuszczalna Ocena zgodnosci
Metoda badawcza / zakres Z niepewnoscia okreslona w
obowiazujacych przepiséw

prawnych *

Temperatura

N ° _
PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-35.0) °C s t - s

pH

- 5
PN-EN 1SO 10523:2012 - (2-12) e i

Chlor wolny
PB/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie :
; ¢ +0.07 -
testu odczynnikowego Hach - (0.02- 0.35 : a8 me/!
8.0) mg/! ;

Chlor zwigzany
PB/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie i

Vot
testu odczynnikowego Hach - (0.02- L. : 26954 me/| B2 24
8.0) mg/| :

Potencjat utleniajaco-redukujacy /
Potencjat redoks
PB/FCH/38/D:03.06.2016 - (-150-
1000) mV

768 | 169 mv -

Indeks nadmanganianowy
A (utlenialnosc) 1.79 ' £0.39 mg/| -
PN-EN SO 8467:2001 - (0.5-800) mg/I

Liczba Escherichia coli :
A PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017- 0 : = jtk/100 ml 0 G
04 - (1-100) jtk/100 ml '

Liczba Pseudomonas aeruginosa
A PN-EN SO 16266:2009 - (1-160) 0 : jtk/100 ml 0 G
jtk/100 ml ‘

0Ogdlna liczba mikroorganizmdéw w f
A | 36°C po 48h &g | - jtk/ml 20 G
PN-EN ISO 6222: 2004 - (1-300) jtk/m! :

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach
(Dz.U.2015,p0z.2016)

*Stwierdzenie (ocena) zgodnosci: ZG-wynik zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami// NZG - wynik niezgodny z
wyspecyfikowanymi wymaganiami.

Przy ocenie wynikdw zastosowano wytyczne dotyczace przedstawiania zgodnosci ze specyfikacja (ILAC-G8:03/2009)

Uwaga:

W celu dokonania wstepnej oceny jakosci wody basenowej przyjeto nastepujace zatozenia:

- jezeli wynik pomiaru (lub réznicy pomiaréw w przypadku utlenialnosci) zwiekszony o deklarowang przez Laboratorium
niepewnos¢ rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% nie przekracza granicy podanej w specyfikacji - stwierdzana jest zgodnosé¢
(spetnienie wymagan zawartych w obowigzujacym rozporzadzeniu),

- jezeli wynik pomiaru (lub réznicy pomiaréw w przypadku utlenialnosci) zmniejszony o deklarowang przez Laboratorium
niepewno$¢ rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% przekracza granice podang w specyfikacji - stwierdzana jest niezgodnos¢
(niespetnienie wymagan zawartych w obowigzujacym rozporzadzeniu),

- jezeli wynik pomiaru (lub réznicy pomiaréw w przypadku utlenialno$ci) zwiekszony/zmniejszony o deklarowana przez

Laboratorium niepewno$¢ rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% zachodzi na granice podang w specyfikacji - Laboratorium nie
stwierdza ani zgodnosci ani niezgodnosci.

KONIEC RAPORTU
A - badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

NA — badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajace wynik ponizej lub powyzej akredytowanego zakresu metody)
A(P) - badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji podwykonawcy,
N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez podwykonawce,

(NR) - badanie wykonane metoda alternatywna dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowaznosci wynikw,
* — zamieszczony komentarz do wyniku

Katowice, dn. 2019-09-17
Strona2z3




Raport z badan nr 27513/LB/2019

Dla probek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace prébki zostaty podane przez Klienta, wyniki badan dotycza tylko dostarczonych probek, niepewno$¢ wyniku (jezeli podano)
nie uwzglednia pobierania. Jezeli nie podano inaczej dla probek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania s3 identyfikowalne u Klienta.

Dla prébek pobieranych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne w siedzibie Laboratorium.

Niepewnos¢ (jezeli podano): dla badar sensorycznych podano jako przedziat $redniej geometrycznej, dla badan biologicznych podano jako przedziat niepewnosci pomiaru (wspétczynnik
rozszerzenia k=2, prawdopodobiefistwo 95%), dla pozostatych badari okreslono jako niepewnos¢ rozszerzong (wspétczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobiefstwo 95%).

Wyniki ponizej (<) i powyiej (>) zakresu metody (z wyjatkiem badan biologicznych) s nieakredytowane.

Dla wynikow ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody oraz dla badan jakosciowych niepewnosci nie podaje sig.

W przypadku badan biologicznych wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowac jako: mikroorganizmy s obecne w liczbie mniejszej niz 4.
Daty wykonywania badari s3 identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane sg zgodnie z Procedurg Ogolng P-8 ,Rozpatrywanie skarg”.

Raport moze by¢ powielany jedynie w catosci.

Katowice, dn. 2019-09-17
Strona3z3



